KONFIGURATION AF SYSTEMVEJLEDNING TIL
I-STAT 1

Kontrollér, at indholdet i systemvejledningen er komplet og opdateret. Hvis systemvejledningen
ikke indeholder den aktuelle konfiguration, anbefales det at kontakte i-STAT supportudbyderen.

Fra oktober 2026 skal din i-STAT 1 Systemvejledning veere konfigureret med indhold som anfgrt
nedenfor og i den viste reekkefplge.
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