CONFIGURATIE i-STAT 1 SYSTEEMHANDLEIDING

Controleer of de inhoud van uw systeemhandleiding compleet en bijgewerkt is. Als uw
systeemhandleiding niet de huidige configuratie bevat, wordt u verzocht contact op te nemen
met uw i-STAT-leverancier van ondersteunende diensten.

Met ingang van oktober 2026, moet uw i-STAT 1-systeemhandleiding geconfigureerd zijn met
onderstaande inhoud in de getoonde volgorde.
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Technische bulletins
Instructies voor het herstellen van analysatoren die *** voor hematocriet
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