STRUTTURA DEL MANUALE DEL SISTEMA i-STAT 1

Verificare che il contenuto del Manuale del Sistema sia completo e aggiornato. Se il Manuale
del sistema utilizzato non presenta la struttura corrente, rivolgersi al proprio responsabile
dell'assistenza i-STAT.

A partire dal ottobre 2026, il Manuale del sistema i-STAT 1 deve contenere gli argomenti
descritti di seguito nell'ordine indicato.
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Bollettini tecnici
Istruzioni per il ripristino degli analizzatori che
visualizzano *** per I'’ematocrito ed il Codice di controllo

della qualita 23.....ceee e 714962-05E
Personalizzazione di K2EDTA e K3EDTA per
I’'ematocrito sul sistema i-STAT.......eevveeererererenrrrnrereenenanens 716240-05E

Opzioni per i risultati del test ACT: confronto tra le opzioni
Prewarmed e Non-Prewarmed Modalita di calibrazione
dei risultati per I'i-STAT 1 Analyzer....cccocceevvciieeiniiinenenns 715617-05E
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