CONFIGURACAO DO MANUAL DO i-STAT 1 SYSTEM

E favor certificar-se que o contetdo do seu Manual do Sistema esta completo e atualizado. Na
eventualidade do seu Manual do Sistema ndo possuir a configuracdo atual, recomenda-se que
contacte o seu fornecedor de assisténcia i-STAT.

A partir de abril de 2024 o seu Manual do i-STAT 1 System deve estar configurado com os
conteudos abaixo indicados e na ordem apresentada.
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Opcoes de calibracdo dos resultados dos testes ACT:

Modos de calibragdo dos resultados com Prewarmed

vs. Non-Prewarmed para 0 i-STAT 1
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