i-STAT 1 SISTEM KILAVUZU KONFIGURASYONU

Lutfen Sistem Kilavuzunuzun igeriginin eksiksiz ve giincel olmasini saglayiniz. Sistem
Kilavuzunuzun glincel konfiglirasyona sahip olmamasi durumunda, i-STAT destek servisiniz ile
iletisim kurmaniz énerilmektedir.

Ekim 2026 itibariyle, i-STAT 1 System Kilavuzu asagida listelenen icerikler ile verilen siralamaya
gore diizenlenmelidir.
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