
Abbott Point of Care Inc. • 100 & 200 Abbott Park Road • Abbott Park, IL 60064 • USA
	 Art: 715617-26B	 Rev. Date: 18-OCT-2021

TEHNIČKI BILTEN SUSTAVA i-STAT 1

Opcije kalibracije rezultata testa ACT:  
kalibracija rezultata UZ PRETHODNO ZAGRIJAVANJE  

i BEZ PRETHODNOG ZAGRIJAVANJA

KONTEKST

Test aktiviranog vremena zgrušavanja (ACT) postoji već više od 30 godina. To je najpopularniji test za 
mjerenje učinka heparina koji se primjenjuje tijekom intervencijskog postupka. Stavljanjem aktivatora u 
komoru za ispitivanje uzorak krvi „aktivira se” kako bi se potaknulo zgrušavanje. Kada je u uzorku prisutan 
heparin, zgrušavanje se odgađa ovisno o jačini učinka „protiv zgrušavanja” heparina. 

Od prvih početaka uvedene su brojne promjene u ACT testove, uključujući povećanu razinu 
automatizacije i smanjen volumen uzorka. Danas na tržištu postoje brojni novi, potpuno automatizirani 
ACT testovi za nizak volumen krvi, kao i stariji, poluautomatizirani sustavi za makrovolumen krvi koji 
se temelje na epruvetama (tj. Hemochron, Actalyke™). Sustavi ACT za mikrouzorke obično sadrže 
uloške ili kartice za ispitivanje (umjesto epruveta) i svi imaju ugrađen korak automatskog prethodnog 
zagrijavanja za ciklus ispitivanja kojim se komora za ispitivanje ACT-a zagrijava na 37 °C prije pokretanja 
reakcije zgrušavanja. Budući da je zgrušavanje krvi enzimski proces, temperatura pri kojoj se ciklus 
zgrušavanja odvija ima značajan utjecaj na brzinu stvaranja krvnog ugruška. Testovi ACT koji uključuju 
korak prethodnog zagrijavanja omogućuju da se cijela reakcija zgrušavanja odvija pri 37 °C. Testovi ACT 
koji ne uključuju korak prethodnog zagrijavanja podložni su odgodi do trenutka kada uzorak krvi dosegne  
(i stabilizira se) 37  °C. Stvarno vrijeme potrebno da se dosegne 37  °C ovisi o početnoj temperaturi 
epruvete za ispitivanje uzorka. Primjerice, za uzorak krvi temperature 30  °C koji se stavi u epruvetu za 
ACT od 25 °C (koja nije prethodno zagrijana) bit će potrebno nekoliko minuta da bi se testno okruženje 
(krv, reagens, epruveta) stabiliziralo na 37  °C. Rezultat ove toplinske odgode povećanje je zabilježenog 
vremena zgrušavanja ACT-a koje ovisi o temperaturi epruvete s uzorkom.

Uređaji za ACT S automatskim 
korakom prethodnog zagrijavanja

Uređaji za ACT BEZ automatskog 
koraka prethodnog zagrijavanja

Medtronic ACT Plus Hemochron 801/401/8000/Response
Medtronic HMS Plus Actalyke

Bayer/TAS HMT
Roche ACT

Hemochron Jr. (Signature/PCL)
i-STAT 1
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KALIBRACIJA ZA i-STAT ACT

Trenutačno se testovi i-STAT Celite ACT i i-STAT Kaolin ACT tvornički kalibriraju matematičkim 
podešavanjem grubog „vremena zgrušavanja” za i-STAT kako bi se ono podudaralo s rezultatom epruvete 
Hemochron Celite. Kalibracija se provodi usporednim ispitivanjem uložaka i epruveta Hemochron Celite 
upotrebom niza hepariniziranih uzoraka pune krvi koji nisu podvrgnuti hemodiluciji te upotrebom 
epruveta Hemochron prethodno zagrijanih na 37 °C. 

Korisnici koji su upoznati s metodama ACT-a za makrouzorke, kao što su Hemochron i Actalyke™, a koji 
prethodno ne zagrijavaju epruvete prije svakog ispitivanja, utvrdili su da zbog odstupanja u rezultatima 
između prethodne metode ACT-a i metode i-STAT ACT može biti potrebna promjena poznatih ciljnih 
vrijednosti vremena zgrušavanja. Kako bi se olakšao prijelaz na metodu i-STAT ACT u takvim okolnostima, 
i-STAT sada omogućuje odabir između postojeće kalibracije rezultata pri 37  °C i nove kalibracije rezultata 
„bez prethodnog zagrijavanja” (ili pri temperaturi okoline). Dodatan način kalibracije omogućuje da uložak 
i-STAT ACT pruži rezultate koji će se više podudarati za korisnike koji su upoznati s metodama makrouzoraka 
bez automatskih ciklusa prethodnog zagrijavanja i trebao bi umanjiti potrebu za većim izmjenama ciljnih 
vremena ili raspona ACT-a. Budući da metode mikrouzoraka (Medtronic HR-ACT, Hemochron Jr. ACT+) već 
uključuju prethodno zagrijavanje testnih kiveta, korisnici ciljnih vremena i raspona ACT-a koji se temelje na 
tim metodama trebaju nastaviti upotrebljavati postojeću kalibraciju za i-STAT pri 37 °C.
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REPREZENTATIVNI PODACI

Učinak temperature epruvete s uzorkom na rezultate testa Hemochron ACT uz upotrebu uparenih 
uzoraka: prethodno zagrijane epruvete s uzorkom naspram epruveta s uzorkom koje nisu prethodno 
zagrijane.
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Test i-STAT Celite ACT naspram testa Hemochron FTCA510 sobne temperature: načini kalibracije s 
prethodnim zagrijavanjem (PREWRM) naspram načina bez prethodnog zagrijavanja (NONWRM).
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PRIKAZ NA ANALIZATORU i-STAT 1

Rezultati testa ACT prikazani na analizatoru i-STAT 1 pokazuju postavku kalibracije koja je upotrijebljena 
za izračune ACT-a.

 	 	 	

PRILAGODBA

•	 Analizator i-STAT 1 pruža dvije mogućnosti za postavke prilagođavanja ACT-a, NONWRM 
i PREWRM. Te se prilagodbe mogu pregledati, odabrati i promijeniti u odjeljku RESULTS 
CUSTOMIZATION (Prilagođavanje rezultata) na analizatoru i-STAT 1.

 Prilagođavanje ručnog uređaja Kaolin ACT.
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•	 Za analizatore i-STAT 1 koji se upotrebljavaju sa softverom CDS verzije 5 ili i-STAT/DE opcije 
prilagođavanja ACT-a nalaze se u kartici RESULTS (Rezultati) odjeljka Preferences (Preference) u 
pojedinačnom profilu prilagođavanja (pogledajte istaknute stavke u nastavku). Korisnici trebaju 
odabrati željeni način kalibracije za svaku vrstu uložaka i-STAT ACT (Celite i/ili Kaolin).

OGRANIČENJA I UPOZORENJA

•	 Način kalibracije NONWRM (Bez prethodnog zagrijavanja) primjenjuje se samo na opciju 
pacijenta, a ne na opcije kontrole ili ispitivanja sposobnosti. Uzorci za kontrolu ili ispitivanje 
sposobnosti ispitani u sklopu opcije pacijenta mogu dati pogrešne rezultate.

•	 Različite lokacije unutar jedne bolnice mogu upotrebljavati različite načine kalibracije / profile 
prilagođavanja. Prije ispitivanja uzoraka pacijenata pobrinite se da se upotrebljava odgovarajući 
način kalibracije.

Celite is a trademark of the Celite Corporation.
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