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TEHNIČKI BILTEN SUSTAVA i-STAT 1

Prilagodba K2EDTA i K3EDTA za hematokrit u sustavu i-STAT 

SVRHA

Ovaj tehnički bilten sadrži informacije potrebne za odabir opcije prilagođavanja K2EDTA ili K3EDTA za 
izvještavanje o rezultatima hematokrita u sustavu i-STAT.

KALIBRACIJA HEMATOKRITA 

Referentna metoda za hematokrit jest metoda mikrohematokrita (MH). Svi uređaji koji mjere hematokrit 
trebaju biti sljedivi ili kalibrirani na tu referentnu metodu.1-3 

Referentna metoda mikrohematokrita opisana u dokumentu CLSI H7-A33 dopušta upotrebu epruveta 
za prikupljanje uzoraka antikoagulansa K2EDTA i K3EDTA. Antikoagulans K3EDTA smanjuje eritrocite u 
odnosu na antikoagulans K2EDTA, što dovodi do toga da su rezultati mikrohematokrita za uzorke K3EDTA 
(MH-K3EDTA) niži za približno 2 – 4 % od rezultata za uzorke K2EDTA (MH-K2EDTA).3,4 

Stoga uređaji kalibrirani za MH-K3EDTA bilježe niže rezultate hematokrita od analizatora kalibriranih za 
MH-K2EDTA. 

ODABIR POSTAVKI PRILAGOĐAVANJA K2EDTA ILI K3EDTA U SUSTAVU i-STAT

i-STAT pruža dvije postavke prilagođavanja za izvještavanje o rezultatima hematokrita: opcija „K3EDTA” 
pruža rezultate hematokrita koji su sljedivi do metode MH-K3EDTA. Opcija „K2EDTA” pruža rezultate 
hematokrita koji su sljedivi do metode MH-K2EDTA. 

Radi najvećeg podudaranja rezultata hematokrita između sustava i-STAT i hematološkog analizatora, 
postavka prilagođavanja za i-STAT odabire se u skladu s kalibracijom komparativnog hematološkog 
analizatora (MH-K2EDTA ili MH-K3EDTA). (Napomena: zadana postavka u sustavu i-STAT jest K3EDTA.)
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Ako kalibracija komparativne metode nije jasna, utvrdite postavku prilagođavanja tako da umanjite 
prosječno odstupanje između metoda na sljedeći način:

•	 Provjerite jesu li rezultati kontrola hematokrita za i-STAT i komparativne metode prihvatljivi. 

•	 Ako su rezultati hematokrita za i-STAT dobiveni s pomoću postavke „K3EDTA” dosljedno niži od 
rezultata komparativne metode, postavka „K2EDTA” mogla bi biti bolja opcija. Ako je podudaranje 
veće nakon što se rezultati sustava i-STAT prilagođeni postavkom „K3EDTA” pomnože s 1,0425, 
postavka prilagođavanja treba se promijeniti na „K2EDTA”.

•	 S druge strane, ako su rezultati hematokrita za i-STAT dobiveni s pomoću postavke „K2EDTA” 
dosljedno viši od rezultata na komparativnom analizatoru, postavka „K3EDTA” mogla bi biti bolja 
opcija. Ako je podudaranje veće nakon što se rezultati sustava i-STAT prilagođeni postavkom 
„K2EDTA” podijele s 1,0425, postavka prilagođavanja treba se promijeniti na „K3EDTA”.

•	 Ako se i dalje javlja neprihvatljivo odstupanje sustava, obratite se tehničkoj podršci za i-STAT na 
broj 1-800-366-8020, opcija 1.

HEMATOLOŠKI ANALIZATORI I EPRUVETE ZA PRIKUPLJANJE UZORAKA 
K2EDTA I K3EDTA

Rezultati hematokrita u hematološkim analizatorima dobiveni za uzorke prikupljene u epruvetama 
K3EDTA i  K2EDTA bit će ekvivalentni. Razlog za to jest što osmotski uravnotežen diluens poništava 
smanjenje eritrocita koje uzrokuje antikoagulans.5 Trebalo bi biti jasno da će rezultati epruveta K2EDTA i 
K3EDTA biti ekvivalentni, no niži na analizatoru koji je kalibriran na opciju MH-K3EDTA nego na analizatoru 
koji je kalibriran na MH-K2EDTA.

Društvo i-STAT saznalo je da neki korisnici odabiru opciju prilagođavanja hematokrita u sustavu 
i-STAT ovisno o vrsti EDTA antikoagulansa u epruveti za prikupljanje koja se upotrebljava za uzorke za 
hematološki analizator. Kao što je prethodno objašnjeno, odabir opcije prilagođavanja „K2EDTA” ili 
„K3EDTA” za analizatore i-STAT temelji se na metodi mikrohematokrita (MH-K2EDTA ili MH-K3EDTA) za koju 
je hematološki analizator kalibriran, a ne na epruveti za prikupljanje koja se upotrebljava za hematološki 
analizator. 

OČEKIVANA RAZINA PODUDARANJA METODA

Prosječni rezultati hematokrita za i-STAT unutar skupine uzoraka obično se trebaju podudarati s onima za 
komparativnu metodu unutar ± 2 %PCV pri vrijednosti 29 %PCV i niže, ± 3 %PCV pri vrijednosti od 30 do 
50 %PCV, odnosno unutar 10 % pri vrijednostima iznad 50 %PCV kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

•	 Analizatori i-STAT pravilno su prilagođeni.

•	 Komparativni analizator pravilno je kalibriran.

•	 Rukovanje uzorcima optimalno je i za sustav i-STAT i komparativne metode.

•	 Na uzorke ne utječu čimbenici navedeni u Listu s informacijama o ulošcima i testovima i-STAT za 
hematokrit ili u korisničkoj dokumentaciji za komparativnu metodu.
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