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Upute za upotrebu

Postupak za upotrebu kompleta za čišćenje kontaktnog pina
Ovaj je komplet namijenjen za upotrebu samo sa serijom analizatora  

i-STAT 1 Model 300.  
Komplet za čišćenje kontaktnog pina ne može se upotrebljavati s 

uređajem i-STAT Alinity.

简体中文简体中文 (Chinese Simplified) 
有关触针清洁试剂盒程序，可浏览Abbott Point of Care 网站。

Dansk (Danish) 
Procedure for rengøringssæt til kontaktstift er tilgængelig på hjemmesiden for 
Abbott Point of Care.
Nederlands (Dutch) 
De Procedure voor reinigingsset contactpennen is beschikbaar op de Abbott 
Point of Care website.
Français (French) 
La Procédure du kit de nettoyage de la broche de contact est disponible sur le 
site Web d’Abbott Point of Care.
Deutsche (German) 
Das Verfahren für die Verwendung des Kontaktstift-Reinigungskits steht auf der 
Abbott Point of Care-Website zur Verfügung.
Ελληνικά (Greek) 
Η Διαδικασία για το κιτ καθαρισμού της ακίδας επαφής διατίθεται στην διαδικτυακή 
τοποθεσία Abbott Point of Care.

Magyar (Hungarian)
A Csatlakozótű tisztítókészlet eljárás elérhető az Abbot Point of Care 
weboldalán
Italiano (Italian) 
La Procedura per l’uso del kit di pulizia dei pin di contatto è disponibile sul sito 
web di Abbott Point of Care.



2 	 Art: 765689-26A	 Rev. Date: 10-Jun-2020

日本語日本語 (Japanese) 
コンタクトピン クリーニングキットの手順は、Abbott Point of Care のウェブ
サイトで入手できます。

Português (Portuguese) 
O Procedimento do Kit de Limpeza do Pino de Contacto está disponível no 
website Abbott Point of Care.
русский(Russian) 
Инструкция по использованию набора для чистки контактного штифта 
доступна на сайте Abbott Point of Care.
Español (Spanish) 
El Procedimiento del juego de limpieza de la clavija de contacto está disponible en 
el sitio web de Abbott Point of Care.
Svenska (Swedish) 
Instruktioner om användning av rengöringskit för kontaktstift finns på webbsi-
dan Abbott Point of Care.
Türk (Turkish) 
Temas İğnesi Temizleme Kiti Prosedürü’nü Abbott Point of Care web sitesinde 
bulabilirsiniz.
Polski (Polish)
Procedura czyszczenia styków jest dostępna na stronie internetowej Abbott 
Point of Care w wielu językach.
Čeština (Czech)
Postup čištění kontaktních pinů je k dispozici v několika jazycích na webo-
vých stránkách společnosti Abbott Point of Care.
Norsk (Norwegian)
Prosedyren for rengjøringssett for kontaktpinner er tilgjengelig på Abbott 
Point of Care-nettstedet på flere språk.
Română (Romanian)
Procedura pentru kitul de curăţare a pinilor de contact este disponibilă pe 
site-ul web Abbott Point of Care în mai multe limbi.
Hrvatski (Croatian)
Postupak za upotrebu kompleta za čišćenje kontaktnog pina dostupan je na 
više jezika na internetskim stranicama tvrtke Abbott Point of Care.
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PREGLED

Komplet za čišćenje kontaktnog pina (06P28-01) sastoji se od dva dijela i sadržava:

A.	 Vodilicu za alat za čišćenje kontaktnog pina (mutna prozirna plastika)
B.	 Alat za čišćenje kontaktnog pina (prozirna plastika)

Komplet se može upotrebljavati kada se na analizatoru i-STAT 1 pojavi šifra provjere 
kvalitete 48, 57 ili 68 te ga treba baciti nakon jednog postupka čišćenja analizatora 
i-STAT 1.

POSTUPAK

1.	 Prije sljedećeg koraka ISKLJUČITE analizator i izvadite baterije. Držite vodilicu alata 
(A) palcem položenim na strelici (trebali biste osjetiti obrise strelice) i umetnite ga u 
ulaz za uložak na analizatoru. Gurnite vodilicu alata sve dok ne sjedne na svoje mje-
sto, slično kao i uložak.

A. (Vodilica)

Krilce

B. Alat
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2a.	Držite alat (B) palcem postavljenim na jednu strelicu koja se nalazi neposredno 
ispred linije i umetnite ga u vodilicu unutar ulaza za uložak tako da mu krilce bude 
okrenuto prema gore.

2b.	Alat gurnite sve dok linija na vrhu „jedne strelice” ne dođe do stražnjeg ruba vodilice 
(može se očekivati određeni otpor i zvuk i/ili osjećaj struganja).

2c.	Kako biste proveli postupak čišćenja, povucite alat prema natrag dok linija na rubu 
„dvostruke strelice” ne dođe do stražnjeg ruba vodilice (očekuje se određeni otpor),  
a zatim kao što je prikazano u koraku 2b gurnite alat ponovo dok linija na vrhu „jed-
ne strelice” ne dođe do stražnjeg ruba vodilice (možda ćete čuti/osjetiti škljocanje).

2d.	Još jednom ponovite korak 2c.
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3.	 Alat držite u vodoravnom položaju na vodilici i gurnite ga do kraja dok prošireni rubo-
vi drška alata ne dodirnu stražnji dio vodilice. Zatim povucite alat prema nazad kako 
biste ga izvadili iz analizatora. Nakon toga izvadite vodilicu iz analizatora. Bacite alat 
i vodilicu u spremnik za biološki otpad u skladu s lokalnim i državnim regulativnim 
smjernicama.

4.	 Analizator bi sada trebao biti spreman za upotrebu.

5.	 Umetnite baterije, uključite analizator i pokrenite elektronički simulator kako biste 
provjerili jesu li se izbrisale šifre provjere kvalitete. Ako se nisu izbrisale, možete 
ponoviti korake od 1 do 5 s NOVIM alatom i vodilicom za čišćenje kontaktnog 
pina u istom analizatoru. (Nemojte upotrebljavati isti alat i vodilicu u više 
analizatora.) Ako se i nakon što ste proveli ovaj postupak i dalje pojavljuju šifre 
provjere kvalitete ili ako imate pitanja o informacijama u ovom Tehničkom biltenu, 
obratite se službi za tehničku podršku tvrtke Abbott Point of Care na broj telefona 
800-366-8020 i odaberite opciju 1 ili putem e-pošte na techsvc@apoc.abbott.com.

i-STAT zaštitni je znak grupacije Abbott.


