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i-STAT 1-SYSTEEM TECHNISCH BULLETIN
Kalibratieopties testresultaten 

geactiveerde stollingstijd (ACT): 
Resultaatkalibratie PREWARMED (Voorverwarmd)  

versus NON-PREWARMED (Niet-voorverwarmd)

ACHTERGROND

De Activated Clotting Time (ACT)-test bestaat al meer dan 30 jaar. Het is de meest gebruikte test voor 
het bepalen van het effect van heparinetoediening tijdens een interventieprocedure. Door een activator 
in de testkamer te plaatsen, wordt het bloedmonster ‘geactiveerd’ om het stollen te bevorderen.  
Als heparine in het monster aanwezig is, wordt de stolling vertraagd en wel evenredig met de 
hoeveelheid “antistollingseffect” van de heparine. 

Sinds het eerste moment van gebruik zijn de ACT-tests op veel fronten al gewijzigd, zoals een verdergaande 
automatisering en een verminderd monstervolume. Vandaag de dag zijn er veel nieuwe, volledig 
geautomatiseerde, laag-bloedvolume ACT-tests op de markt, naast de oudere, macro-bloedvolume, semi-
geautomatiseerde, op buizen gebaseerde systemen, (zoals Hemochron, Actalyke™). De ACT-systemen 
met micromonsters maken gewoonlijk gebruik van testcartridges of testkaarten (in plaats van testbuisjes) 
en ze werken alle met een automatische testcyclus waarbij het monster wordt voorverwarmd, zodat de 
ACT-testkamer een temperatuur van 37 °C bereikt voordat de stollingsreactie wordt opgewekt. Aangezien 
bloedstolling een enzymatisch proces is, is de temperatuur waarbij de stollingscyclus plaatsvindt van grote 
invloed op de snelheid waarmee het stolsel wordt gevormd. De ACT-test waarin een voorverwarmingsstap 
is opgenomen, zorgt ervoor dat de totale stollingscyclus plaatsvindt bij 37 °C. De ACT-tests zonder 
een voorverwarmingsstap kennen een vertraging voordat het bloedmonster de 37 graden bereikt 
(en daarbij stabiliseert); de daadwerkelijke tijd die nodig is om 37 °C te bereiken is afhankelijk van de 
aanvangstemperatuur van de testbuis met het monster. Bijvoorbeeld een 30 °C bloedmonster dat 
wordt geplaatst in een (niet-voorverwarmde) 25 °C ACT-buis heeft een paar minuten nodig voordat de 
testomgeving (bloed, reagens, buis) stabiliseert bij 37 °C. Deze thermische vertraging leidt tot een verhoging 
van de gemeten ACT-stollingstijd, die afhankelijk is van de temperatuur van de monsterbuis.

ACT Instrumenten MET een 
automatische voorverwarmingsstap

ACT Instrumenten ZONDER een 
automatische voorverwarmingsstap

Medtronic ACT Plus Hemochron 801/401/8000/Response
Medtronic HMS Plus Actalyke

Bayer/TAS HMT
Roche ACT

Hemochron Jr. (Signature/PCL)
i-STAT 1
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i-STAT ACT KALIBRATIE

Op dit moment worden de i-STAT Celite ACT en i-STAT Kaolin ACT-tests van fabriekswege gekalibreerd 
door een zodanige mathematische aanpassing van de ruwe i-STAT “stollingstijd” dat deze overeenkomt 
met het resultaat van de Hemochron Celite buis. Deze kalibratie wordt gedaan door cartridges en 
Hemochron Celite buizen naast elkaar te testen met behulp van een aantal gehepariniseerde, niet-
verdunde volbloedmonsters en het gebruik van Hemochron buizen die tot 37 °C zijn voorverwarmd. 

Gebruikers die vertrouwd zijn met macromonster ACT-methoden zoals Hemochron en Actalyke™ en 
die de buizen niet voorafgaand aan elke test voorverwarmen, hebben geconstateerd dat de bias in de 
resultaten afkomstig van hun bekende ACT-methode en de i-STAT ACT een wijziging in de richtwaarden 
voor de stollingstijden zoals deze bekend waren, noodzakelijk maken. Teneinde de overgang naar de 
i-STAT ACT-methode onder deze omstandigheden te vereenvoudigen, biedt i-STAT nu de keus tussen de 
huidige kalibratie van resultaten bij 37 °C en een nieuwe kalibratie van resultaten “niet-voorverwarmd” 
(of kamertemperatuur). Met de aanvullende kalibratieoptie levert de i-STAT ACT cartridge resultaten 
die dichter bij de resultaten liggen verkregen door gebruikers van de macromonster methode zonder 
automatische voorverwarmingscyclus. Hierdoor is er minder noodzaak grote wijzigingen aan te 
brengen in de ACT richttijden of -waarden. Aangezien de micromonstermethoden (Medtronic HR-ACT, 
Hemochron Jr. ACT+) reeds het voorverwarmen van de testcuvetten in de test hebben opgenomen, 
kunnen gebruikers met richttijden en -waarden op basis van deze methoden de huidige i-STAT 37 °C 
kalibratie blijven gebruiken.
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MONSTERGEGEVENS

Het effect van de temperatuur van de monsterbuis op de resultaten van Hemochron ACT met dubbele 
monsters: Voorverwarmde monsterbuizen vs. niet-voorverwarmde monsterbuizen.
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i-STAT Celite ACT vs. kamertemperatuur Hemochron FTCA510: Voorverwarmd (PREWRM) vs. niet-
voorverwarmd (NONWRM) kalibratiemodi.
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SCHERM i-STAT 1-ANALYSER

De op het scherm van de i-STAT 1-analyser weergegeven testresultaten van geactiveerde stollingstijd 
(ACT) tonen de kalibratie-instellingen die zijn gebruikt voor het uitvoeren van berekeningen voor 
geactiveerde stollingstijd (ACT).

 	 	 	  

AANPASSEN

•	 De i-STAT 1-analyser biedt aanpassingsinstellingen voor geactiveerde stollingstijd (ACT) voor 
zowel NONWRM en PREWRM. Deze aanpassingen kunnen worden weergegeven, geselecteerd 
en gewijzigd met behulp van het gedeelte RESULTS CUSTOMIZATION (Aanpassing resultaten) op 
de i-STAT 1-analyser.

  Kaolin ACT draagbare aanpassing.

Results
Customization

ACT-K
PREWRM

1

2 Print
Ref. Ranges
Disabled

Change
Customization

ACT-K

1-PREWRM
2-NONWRM

Page

Celite ACT draagbare aanpassing.

Results
Customization

Decimal Separator
(.) Period

1

2 Test Selection
Disabled

3 Hematocrit
Prompt CPB
K3 EDTA

4 Base Excess
ecf

5

Page

ACT-C
PREWRM

Change
Customization

ACT-C

1-PREWRM
2-NONWRM
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•	 Voor i-STAT 1-analysers die worden gebruikt met CDS Versie 5 of i STAT/DE, bevinden de 
aanpassingsopties voor geactiveerde stollingstijd (ACT) zich op het tabblad RESULTS (Resultaten) 
in het gedeelte Preferences (Voorkeuren) in het afzonderlijke aanpassingsprofiel (zie 
onderstaande markering). Gebruikers moeten de gewenste kalibratiemodus selecteren voor elk 
i-STAT-cartridgetype (Celite en/of kaolien) voor geactiveerde stollingstijd (ACT).

BEPERKINGEN EN WAARSCHUWINGEN.

•	 De NONWRM kalibratiemodus is uitsluitend van toepassing op het patiënttraject en wordt niet 
gebruikt in het controle- of vaardigheidstesttraject. Controle- of vaardigheidsmonsters die de run 
in het patiënttraject hebben doorlopen, kunnen onjuiste resultaten opleveren.

•	 Op verschillende locaties in een bepaald ziekenhuis kunnen verschillende kalibratiemodi/
aanpassingsprofielen worden gebruikt. Alvorens een patiëntmonster te testen dient te worden 
gecontroleerd of de juiste kalibratiemethode wordt gebruikt.

Celite is een handelsmerk van de Celite Corporation.
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