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Οδηγίες χρήσης

Διαδικασία κιτ καθαρισμού ακίδας επαφής

Αυτό το κιτ προορίζεται για χρήση με τα προϊόντα Αναλυτή 
i-STAT 1 σειράς μοντέλων 300. 

Το κιτ καθαρισμού ακίδας επαφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
το i-STAT Alinity.

简体中文简体中文 (Chinese Simplified) 
有关触针清洁试剂盒程序，可浏览Abbott Point of Care 网站。

Dansk (Danish) 
Procedure for rengøringssæt til kontaktstift er tilgængelig på hjemmesiden for 
Abbott Point of Care.

Nederlands (Dutch) 
De Procedure voor reinigingsset contactpennen is beschikbaar op de Abbott 
Point of Care website.

Français (French) 
La Procédure du kit de nettoyage de la broche de contact est disponible sur le 
site Web d’Abbott Point of Care.

Deutsche (German) 
Das Verfahren für die Verwendung des Kontaktstift-Reinigungskits steht auf der 
Abbott Point of Care-Website zur Verfügung.

Ελληνικά (Greek) 
Η Διαδικασία για το κιτ καθαρισμού της ακίδας επαφής διατίθεται στην διαδικτυακή 
τοποθεσία Abbott Point of Care.

Magyar (Hungarian)
A Csatlakozótű tisztítókészlet eljárás elérhető az Abbot Point of Care 
weboldalán
Italiano (Italian) 
La Procedura per l’uso del kit di pulizia dei pin di contatto è disponibile sul sito 
web di Abbott Point of Care.
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日本語日本語 (Japanese) 
コンタクトピン クリーニングキットの手順は、Abbott Point of Care のウェブ
サイトで入手できます。

Português (Portuguese) 
O Procedimento do Kit de Limpeza do Pino de Contacto está disponível no 
website Abbott Point of Care.

русский(Russian) 
Инструкция по использованию набора для чистки контактного штифта 
доступна на сайте Abbott Point of Care.

Español (Spanish) 
El Procedimiento del juego de limpieza de la clavija de contacto está disponible en 
el sitio web de Abbott Point of Care.

Svenska (Swedish) 
Instruktioner om användning av rengöringskit för kontaktstift finns på webbsi-
dan Abbott Point of Care.

Türk (Turkish) 
Temas İğnesi Temizleme Kiti Prosedürü’nü Abbott Point of Care web sitesin-
de bulabilirsiniz.

Polski (Polish)
Procedura czyszczenia styków jest dostępna na stronie internetowej Abbott 
Point of Care w wielu językach.
Čeština (Czech)
Postup čištění kontaktních pinů je k dispozici v několika jazycích na webo-
vých stránkách společnosti Abbott Point of Care.
Norsk (Norwegian)
Prosedyren for rengjøringssett for kontaktpinner er tilgjengelig på Abbott 
Point of Care-nettstedet på flere språk.
Română (Romanian)
Procedura pentru kitul de curăţare a pinilor de contact este disponibilă pe 
site-ul web Abbott Point of Care în mai multe limbi.
Hrvatski (Croatian)
Postupak za upotrebu kompleta za čišćenje kontaktnog pina dostupan je 
na više jezika na internetskim stranicama tvrtke Abbott Point of Care.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Το κιτ καθαρισμού ακίδας επαφής (06P28-01) είναι ένα κιτ δύο εξαρτημάτων που περιέχει 
τα εξής:

A.	 Οδηγός εργαλείου καθαρισμού ακίδας επαφής (γαλακτώδες διαφανές πλαστικό)
B.	 Εργαλείο καθαρισμού ακίδας επαφής (διαφανές πλαστικό)

Αυτό το κιτ μπορεί να χρησιμοποιηθεί όποτε δημιουργούνται οι Κωδικοί ελέγχου 
ποιότητας 48, 57 ή 68 στον αναλυτή i-STAT 1 και προορίζεται για απόρριψη μετά από 
μία διαδικασία καθαρισμού αναλυτή i-STAT 1.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.	 Απενεργοποιήστε (OFF) τον αναλυτή και αφαιρέστε τις μπαταρίες προτού 
προχωρήσετε. Συγκρατήστε τον Οδηγό εργαλείου (A) με τον αντίχειρά σας επάνω στο 
βέλος (θα πρέπει να αισθάνεστε το περίγραμμα του βέλους) και εισαγάγετέ τον στη 
θύρα φυσιγγίου του αναλυτή. Ωθήστε τον οδηγό εργαλείου ωσότου κουμπώσει στη 
θέση του, παρόμοια με φυσίγγιο.

Πτερύγιο

A. (Οδηγός)
B. (Εργαλείο)
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2 α.	Συγκρατήστε το εργαλείο (B) με τον αντίχειρά σας τοποθετημένο επάνω στο μονό 
βέλος, αμέσως πριν από τη γραμμή και εισαγάγετέ το στον οδηγό, μέσα στην θύρα 
φυσιγγίου, με το πτερύγιο στραμμένο προς τα επάνω.

2 β.	Ωθήστε το εργαλείο προς τα μέσα, ωσότου η γραμμή στο άκρο του «μονού βέλους» 
να συναντήσει το πίσω άκρο του οδηγού (αναμένεται κάποια αντίσταση και ο ήχος ή/
και η αίσθηση τριβής).

2γ.	Για να εκτελέσετε καθαρισμό, τραβήξτε το εργαλείο προς τα πίσω, ωσότου η γραμμή 
στα άκρα των «διπλών βελών» να συναντήσει το πίσω άκρο του οδηγού (αναμένεται 
κάποια αντίσταση) και, στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο βήμα 2β, ωθήστε και 
πάλι το εργαλείο προς τα μέσα, ωσότου η γραμμή στο άκρο του «μονού βέλους» 
να συναντήσει το πίσω άκρο του οδηγού (μπορεί να ακούσετε/αισθανθείτε ένα 
κούμπωμα).

2δ.	Επαναλάβετε το βήμα 2γ μία ακόμα φορά.
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3.	 Διατηρήστε το εργαλείο επίπεδο επάνω στον οδηγό και ωθήστε το εργαλείο πλήρως 
προς τα μέσα, ωσότου τα εκτεταμένα άκρα της λαβής του εργαλείου αγγίξουν το 
πίσω μέρος του οδηγού. Στη συνέχεια, τραβήξτε το εργαλείο προς τα πίσω, για 
να αφαιρέσετε το εργαλείο από τον αναλυτή. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τον οδηγό 
από τον αναλυτή. Απορρίψτε το εργαλείο και τον οδηγό σε ένα δοχείο βιολογικά 
επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των τοπικών και 
των εθνικών κανονισμών.

4.	 Ο αναλυτής θα πρέπει να είναι τώρα έτοιμος για χρήση.

5.	 Τοποθετήστε τις μπαταρίες, ενεργοποιήστε (ON) τον αναλυτή και λειτουργήστε έναν 
ηλεκτρονικό προσομοιωτή, για να διασφαλίσετε ότι έχει διαγραφεί ο κωδικός ή οι 
κωδικοί ελέγχου ποιότητας. Εάν δεν έχει διαγραφεί, τα Βήματα 1-5 μπορούν να 
επαναληφθούν με ένα ΝΕΟ εργαλείο καθαρισμού ακίδας επαφής και οδηγό 
μέσα στον ίδιο αναλυτή. (Μη χρησιμοποιείτε το ίδιο εργαλείο και οδηγό σε 
πολλαπλές μονάδες αναλυτή).  Εάν ο κωδικός ή οι κωδικοί ελέγχου ποιότητας 
παραμένουν μετά από αυτή τη διαδικασία ή εάν έχετε απορίες σχετικά με τις 
πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το Τεχνικό δελτίο, επικοινωνήστε τον πάροχο 
υπηρεσιών υποστήριξης.

Το i-STAT αποτελεί εμπορικό σήμα του ομίλου εταιρειών Abbott.


