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BULETIN TEHNIC PENTRU  
SISTEMUL i-STAT 1

Personalizarea K2EDTA și K3EDTA privind hematocritul în  
cadrul sistemului i-STAT

SCOP

Acest buletin tehnic conține informațiile necesare pentru a selecta opțiunea de personalizare K2EDTA sau 
K3EDTA pentru raportarea rezultatelor hematocritului pe sistemul i-STAT.

CALIBRAREA HEMATOCRITULUI 

Metoda de referință pentru hematocrit este metoda microhematocritului (MH). Se estimează că toate 
instrumentele care măsoară hematocritul pot fi trasabile sau calibrate la această metodă de referință.1-3 

Metoda de referință cu microhematocrit descrisă în CLSI H7-A33 acceptă tuburi de recoltare a probei 
cu anticoagulant K2EDTA și K3EDTA. Anticoagulantul K3EDTA micșorează eritrocitele în raport cu 
anticoagulantul K2EDTA, ceea ce face ca rezultatele microhematocritului din probele cu K3EDTA 
(MH-K3EDTA) să fie mai mici cu aproximativ 2 – 4% față de rezultatele din probele cu K2EDTA 
(MH-K2EDTA).3,4 

În consecință, instrumentele calibrate la MH-K3EDTA raportează rezultate mai mici ale hematocritului în 
comparație cu analizoarele calibrate la MH-K2EDTA. 

SELECTAREA SETĂRILOR DE PERSONALIZARE K2EDTA SAU K3EDTA PE 
SISTEMUL i-STAT

i-STAT pune la dispoziție două setări cu rol de personalizare pentru raportarea rezultatelor 
hematocritului: Personalizarea „K3EDTA” raportează rezultatele hematocritului trasabile pentru 
MH-K3EDTA. Personalizarea „K2EDTA” raportează rezultatele hematocritului trasabile pentru MH-K2EDTA. 

Pentru a obține cel mai bun acord între rezultatele i-STAT și cele ale analizorului de hematologie 
pentru hematocrit, setarea de personalizare i-STAT este selectată în funcție de calibrarea analizorului 
hematologic comparativ (MH-K2EDTA sau MH-K3EDTA). (Notă: Setarea implicită pe sistemul i-STAT este 
K3EDTA.)
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În cazul în care calibrarea unei metode comparative este incertă, determinați setarea de personalizare 
prin reducerea la minimum a abaterii medii între metode, după cum urmează:

•	 Verificați dacă rezultatele obținute din serurile de control pentru hematocrit pentru metoda 
i-STAT și metoda comparativă sunt acceptabile. 

•	 Dacă rezultatele pentru hematocrit i-STAT obținute folosind setarea „K3EDTA” sunt în 
permanență mai mici decât cele obținute prin metoda comparativă, este posibil ca setarea 
„K2EDTA” să fie o alegere mai bună. Dacă acordul este mai bun după înmulțirea rezultatelor 
i-STAT personalizate „K3EDTA” cu 1,0425, setarea pentru personalizare trebuie comutată la 
„K2EDTA”.

•	 În schimb, dacă rezultatele pentru hematocrit i-STAT obținute folosind setarea „K2EDTA” sunt 
în permanență mai mari decât cele obținute pe analizorul comparativ, este posibil ca setarea 
„K3EDTA” să fie o alegere mai bună. Dacă acordul este mai bun după împărțirea rezultatelor 
i-STAT personalizate „K2EDTA” la 1,0425, setarea pentru personalizare trebuie comutată la 
„K3EDTA”.

•	 Dacă există încă o abatere inacceptabilă de sistem, contactați Asistența tehnică i-STAT la  
1-800-366-8020, opțiunea 1.

ANALIZOARELE HEMATOLOGICE ȘI TUBURILE DE RECOLTARE A PROBEI CU 
K2EDTA ȘI K3EDTA

Rezultatele pentru hematocrit pe analizoarele hematologice din probele recoltate în tuburi cu K3EDTA 
și K2EDTA vor fi echivalente. Acest lucru se întâmplă din cauză că diluantul echilibrat osmotic inversează 
micșorarea eritrocitelor, cauzată de anticoagulant.5 Trebuie să fie clar că rezultatele obținute din tuburile 
cu K2EDTA și K3EDTA vor fi echivalente, dar mai mici, pe un analizor calibrat la MH-K3EDTA comparativ cu 
cele obținute pe un analizor calibrat la MH-K2EDTA.

i-STAT a aflat că unii clienți au selectat personalizarea i-STAT pentru hematocrit în funcție de tipul de 
anticoagulant EDTA din tubul de recoltare utilizat pentru probele pentru analizorul hematologic. Așa cum 
s-a explicat mai sus, selecția personalizării „K2EDTA” sau „K3EDTA” pentru analizoarele i-STAT se bazează 
pe metoda cu microhematocrit (MH-K2EDTA sau MH-K3EDTA) la care este calibrat analizorul hematologic, 
mai degrabă decât pe tubul de recoltare folosit pentru analizorul hematologic. 

NIVELUL PRECONIZAT AL ACORDULUI METODEI

Rezultatele medii ale hematocritului i-STAT pentru un grup de probe ar trebui, în mod normal, să fie în 
acord cu cele din metoda comparativă în ± 2% PCV la 29% PCV și mai jos, ± 3% PCV de la 30 la 50% PCV și 
în 10% peste 50% PCV atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

•	 Analizoarele i-STAT sunt personalizate corect.

•	 Analizorul comparativ este calibrat corect.

•	 Manipularea probelor este optimă atât pentru i-STAT, cât și pentru metode comparative.

•	 Probele nu sunt afectate de factorii enumerați în fișa cu informații despre cartușul și testul i-STAT 
pentru hematocrit sau în documentația utilizatorului pentru metoda comparativă.
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