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Bruksanvisning

Användning av rengöringskit för kontaktstift

Detta kit är endast avsett för användning med 
i-STAT 1 analysverktyg i 300-serien. 

Rengöringskitet för kontaktstift får inte användas med i-STAT Alinity.

简体中文简体中文 (Chinese Simplified) 
有关触针清洁试剂盒程序，可浏览Abbott Point of Care 网站。

Dansk (Danish) 
Procedure for rengøringssæt til kontaktstift er tilgængelig på hjemmesiden for 
Abbott Point of Care.

Nederlands (Dutch) 
De Procedure voor reinigingsset contactpennen is beschikbaar op de Abbott 
Point of Care website.

Français (French) 
La Procédure du kit de nettoyage de la broche de contact est disponible sur le 
site Web d’Abbott Point of Care.

Deutsche (German) 
Das Verfahren für die Verwendung des Kontaktstift-Reinigungskits steht auf der 
Abbott Point of Care-Website zur Verfügung.

Ελληνικά (Greek) 
Η Διαδικασία για το κιτ καθαρισμού της ακίδας επαφής διατίθεται στην διαδικτυακή 
τοποθεσία Abbott Point of Care.

Magyar (Hungarian)
A Csatlakozótű tisztítókészlet eljárás elérhető az Abbot Point of Care 
weboldalán
Italiano (Italian) 
La Procedura per l’uso del kit di pulizia dei pin di contatto è disponibile sul sito 
web di Abbott Point of Care.



	 Art: 765689-07A	 Rev. Date: 10-Jun-20202

日本語日本語 (Japanese) 
コンタクトピン クリーニングキットの手順は、Abbott Point of Care のウェブ
サイトで入手できます。

Português (Portuguese) 
O Procedimento do Kit de Limpeza do Pino de Contacto está disponível no 
website Abbott Point of Care.

русский(Russian) 
Инструкция по использованию набора для чистки контактного штифта 
доступна на сайте Abbott Point of Care.

Español (Spanish) 
El Procedimiento del juego de limpieza de la clavija de contacto está disponible en 
el sitio web de Abbott Point of Care.

Svenska (Swedish) 
Instruktioner om användning av rengöringskit för kontaktstift finns på webbsi-
dan Abbott Point of Care.

Türk (Turkish) 
Temas İğnesi Temizleme Kiti Prosedürü’nü Abbott Point of Care web sitesinde 
bulabilirsiniz.

Polski (Polish)
Procedura czyszczenia styków jest dostępna na stronie internetowej Abbott 
Point of Care w wielu językach.
Čeština (Czech)
Postup čištění kontaktních pinů je k dispozici v několika jazycích na webo-
vých stránkách společnosti Abbott Point of Care.
Norsk (Norwegian)
Prosedyren for rengjøringssett for kontaktpinner er tilgjengelig på Abbott 
Point of Care-nettstedet på flere språk.
Română (Romanian)
Procedura pentru kitul de curăţare a pinilor de contact este disponibilă pe 
site-ul web Abbott Point of Care în mai multe limbi.
Hrvatski (Croatian)
Postupak za upotrebu kompleta za čišćenje kontaktnog pina dostupan je na 
više jezika na internetskim stranicama tvrtke Abbott Point of Care.
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ÖVERSIKT

Rengöringskit för kontaktstift (06P28-01) är ett tvådelsset som innehåller:

A.	 Rengöringsverktygets instickshjälpmedel (frostad plast)
B.	 Rengöringsverktyget (klar plast)

Kitet kan användas när kvalitetskontrollkoderna 48, 57 eller 68 genereras på i-STAT 
1 Analyzer och är avsett att kastas efter en rengöringsprocedur med i-STAT 1 
Analyzer.

ANVÄNDNING

1.	 Slå AV analysinstrumentet och plocka ur batterierna innan du fortsätter. Håll 
instickshjälpmedlet (A) på pilen med din tumme (du känner pilens konturer med 
tummen) och för in det i analysinstrumentets kassettport. Skjut in instickshjälpmedlet 
tills det låses på plats, på samma sätt som en kassett.

Flik

A. (Insticks Hjälpmedel)
B. (Verktyg)
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2a.	Håll verktyget (B) med din tumme placerad på pilen direkt framför linjen och för in 
det i instickshjälpmedlet inne i kassettporten med fliken uppåt.

2b.	Skjut in verktyget tills linjen längst fram på ”den ensamma pilen” möter 
instickshjälpmedlets bakre kant (visst motstånd och skrapande ljud/känsla kan 
förväntas).

2c.	För att utföra rengöringen drar du verktyget bakåt tills linjen längst fram på “de 
dubbla pilarna” möter instickshjälpmedlets bakre kant (visst motstånd kan förväntas) 
och sedan som visas i steg 2b, skjut in verktyget tills linjen längst fram på ”den 
ensamma pilen” möter instickshjälpmedlets bakre kant (du kan känna/höra ett 
knäppande).

2d.	Upprepa steg 2c en gång till.
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3.	 Håll verktyget platt på instickshjälpmedlet och tryck in verktyget ända tills verktygets 
vidgade ändar möter instickshjälpmedlets bakkant. Dra sedan ut verktyget ur 
analysinstrumentet genom att dra det bakåt. Ta sedan ut instickshjälpmedlet 
ur analysinstrumentet. Kasta instickshjälpmedlet och verktyget i behållaren för 
biologiskt avfall enligt lokala och nationella bestämmelser.

4.	 Analysinstrumentet ska nu vara klart att användas.

5.	 Sätt i batterierna, slå PÅ analysinstrumentet och kör en elektronisk simulator för 
att säkerställa att kvalitetskontrollkoden/-koderna har rensats. Om den/de inte 
har rensats kan samma analysinstrument rengöras enligt steg 1-5 med 
ett NYTT rengöringskit för kontaktstift. (Använd inte samma verktyg och 
instickshjälpmedel i flera analysinstrument.)  Om kvalitetskontrollkoden(-erna) 
kvarstår när denna procedur slutförts eller om du har frågor om uppgifterna i detta 
tekniska informationsblad ber vi dig kontakta din leverantör av stödtjänster.

i-STAT is een handelsmerk van de Abbott-bedrijvengroep.


